
LABORATORI D'ANÀLISI D'AIGÜES,

FANGS, RESIDUS I SÒLS

INFORME D'ASSAIG

Dades del sol·licitant:

Societat Municipal d'Aigües de Moià, SA

08180

Barcelona

A64365463

Moià

Cr. Joies, 16

Dades de la mostra

Presa de mostra: Client*
Tipus de mostra: Aigua de consum. Mostra simple. 

Data inici: 06/11/202509:55Data presa: 05/11/2025
Data finalització: 30/12/2025Data recepció: 06/11/2025

Identificació:

Descripció:
DIPÒSIT MONTÍ DE BAIX. MONTVÍ. COMPLETA
Envasos amb aigua de consum.  

Registre nº: 25AP15129

Rev. 0

Incert. (k=2) Valor ref.ResultatParàmetre MètodeUd.

Trihalometans (suma mínima)  100 PI-LTL-6.253 (P&T, CG-MSD)µg/l±0.563.29
Dicloroetà, (1,2-)  3 PI-LTL-6.253 (P&T, CG-MSD)µg/l<0.5
Tetracloroetè PI-LTL-6.253 (P&T, CG-MSD)µg/l<0.5
Tricloroetè PI-LTL-6.253 (P&T, CG-MSD)µg/l<0.5
Triclorometà PI-LTL-6.253 (P&T, CG-MSD)µg/l<0.5
Benzè  1 PI-LTL-6.253 (P&T, CG-MSD)µg/l<0.25
Bromodiclorometà PI-LTL-6.253 (P&T, CG-MSD)µg/l±0.171.01
Clorur de vinil  0.5 PI-LTL-6.253 (P&T, CG-MSD)µg/l<0.1
Dibromoclorometà PI-LTL-6.253 (P&T, CG-MSD)µg/l±0.241.40
Bromoform (tribromometà) PI-LTL-6.253 (P&T, CG-MSD)µg/l±0.150.882
Tricloroetè + tetracloroetè (s. mínima)  10 PI-LTL-6.253 (P&T, CG-MSD)µg/l<0.5

Àcid bromoacètic PI-LTL-6.237 (HPLC-MS)µg/l<10
Àcid bromocloroacètic PI-LTL-6.237 (HPLC-MS)µg/l<5
Àcid bromodicloroacètic PI-LTL-6.237 (HPLC-MS)µg/l<5
Àcid cloroacètic PI-LTL-6.237 (HPLC-MS)µg/l<10
Àcid clorodibromoacètic PI-LTL-6.237 (HPLC-MS)µg/l<5
Àcid dibromoacètic PI-LTL-6.237 (HPLC-MS)µg/l<5
Àcid dicloroacètic PI-LTL-6.237 (HPLC-MS)µg/l<5
Àcid tribromoacètic PI-LTL-6.237 (HPLC-MS)µg/l<10
Àcid tricloroacètic PI-LTL-6.237 (HPLC-MS)µg/l<5
Àcids haloacètics (suma 5 AHA RD 3/2023)  60 PI-LTL-6.237 (HPLC-MS)µg/l<10
Acrilamida  0.1 PI-LTL-6.197 (HPLC-MS)µg/l<0.025
Bisfenol A  2.5 PI-LTL-6.175 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
2,4,5-T  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
2,4,5-TP  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
2,4-D  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
2,4-DB  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
2,4-DP  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
3,4-Dicloroanilina  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.03
4-Isopropilanilina  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Bentazona  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Fluroxipir  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Ioxinil  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
MCPA  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
MCPB  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
MCPP*  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Mesiotrona  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Tembotriona  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Terbacil  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02

Els assajos i/o observacions marcats amb * no estàn emparats per l'acreditació de ENAC.

Registre nº: 25AP15129

Rev. 0

Pàgina 1/8PG-LTL-09-1/Ed. 24



LABORATORI D'ANÀLISI D'AIGÜES,

FANGS, RESIDUS I SÒLS

INFORME D'ASSAIG
DIPÒSIT MONTÍ DE BAIX. MONTVÍ. COMPLETAIdentificació:

Incert. (k=2) Valor ref.ResultatParàmetre MètodeUd.

Tiencarbazona etil  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.03
Tiencarbazona metil  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Triclopir  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Suma plaguicides (s. mínima)*  0.5 Cálculo (suma plaguicidas)µg/l<0.03
Atrazina  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Diuron  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Isoproturon  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Simazina  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Terbutrina  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Terbutilazina  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Acetamiprid  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Ametrina  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Atraton  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Azaconazol  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Azinfos etil  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Azinfos metil  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.03
Azoxystrobina  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Beflubutamida  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Benoxacor  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Bitertanol  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Bixafen  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Boscalid  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Bromacil  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Cadusafos  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Carbendazima  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Carbofurà  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Cianazina  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Ciantraniliprole  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Ciproconazol  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Cletodim  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Clomazone  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Clorantraniliprol  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Clortoluró  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Clotianidina  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Coumafos  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Demetón  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Desetilatrazina  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Desispropilatrazina  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Difenoconazole  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Dimetenamida  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Dimetoat  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Dimetomorf  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
N,N-dimetil-N´-P-tolisulfamida (DMST)  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Epoxiconazol  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Espirotetramat cetohidròxid  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Espirotetramat  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Famfur  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Fenamifos  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Fenhexamida  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Fenpirazamina  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Fensulfotion  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Fipronil sulfona  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Fipronil  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Flazasulfuró*  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Flonicamid  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Florasulam  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.03
Fludioxonil  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Flufenacet  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
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Fluometuron  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Fluopicolida  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Fluopiram  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Flusilazol  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Flutriafol  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Heptenofos  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Hexaconazol  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Imazalil  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Imazametabenzometil  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Imazamox  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.03
Imidacloprid  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Iprovalicarb  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Isoxaflutol  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Linuron  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Mefentrifluconazol  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Mepanipirim  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Metalaxil  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Metazaclor  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Metidatió  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Metramitron  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Metribuzina  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Metsulfurón metil  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Mevinfos  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Miclobutanil  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Nicosulfurón  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Nitenpiram  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Ometoato  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Oxadixil  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Oxamil  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Penoxulam  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Pirifenox  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Pirimetanil  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Pirimicarb  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Procloraz  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Prometon  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Prometrina  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Propacloro  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Propamocarb  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Propanil  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Propazina  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Propiconazol  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Propizamida  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Secbumeton  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Spinosad (A+D)*  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Tebuconazol  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Terbumeton  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Terbumeton desetil  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Terbutilazina desetil  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Tetraconazol  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Tiabendazol  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Tiaclòprid  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Tiametoxam  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Triadimefon  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Trietazina  0.03 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Trisulfurón metil  0.1 PI-LTL-6.205 (HPLC-MS)µg/l<0.02
Hexaclorobutadiè  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Triclorobenzè (suma mín.)  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.05
Triclorobenzè (1,2,3-)  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.05
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Triclorobenzè (1,2,4)  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.05
Triclorobenzè (1,3,5)  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.05
Benzo(a)pirè  0.01 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0001
Hidrocarburs Policíclics Aromàtics (s. mín.)  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.03
Benzo(b)fluorantè  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Benzo(ghi)perilè  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Benzo(k)fluorantè  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Indeno(1,2,3-c,d)pirè  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Acenaftè PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Acenaftilè PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Benzo(a)antracè PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Crisè PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Dibenzo(a,h)antracè PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Fenantrè PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Fluorantè PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Fluorè PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Antracè PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Naftalè PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.03
Pirè PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Alaclor  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Clorfenvinfos  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Clorpirifos  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Aldrí  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Dieldrí  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Endrí  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Isodrí  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
DDT (suma d'isòmers/metabolits)  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
DDD (2,4-)  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
DDD (4,4'-)+DDT (2,4'-)  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
DDE (2,4-)  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
DDE (4,4'-)  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
DDT (4,4'-)  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Endosulfà (a+b+sulfat)(suma mín.)  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Endosulfà I  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Endosulfà II  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Endosulfà sulfat  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Hexaclorobenzè  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0002
HCH (suma mín. isóm. a,b,d,g)  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
HCH, (a-)  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
HCH, (b-)  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
HCH, (d-)  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
HCH, (g-) (Lindà)  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Pentaclorobenzè  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0002
Trifluralina  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0002
Dicofol  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0002
Quinoxifen  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0002
Aclonifè  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Bifenox  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Cibutrina  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0002
Cipermetrina  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Diclorvos  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Heptaclor epòxid  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Heptaclor  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Metolaclor  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Acrinatrina  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Benalaxil  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Benfluralina  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Bifentrina  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
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Bromofos etil  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Bromofos metil  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Bromopropilat  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Buprofecina  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Carbofenotió  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Ciflutrina  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Clodinafop propagil  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Clordà cis  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Clordà trans  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Clorprofam  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Clortal dimetil  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Deltametrina  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Diazinó  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Diclobenil*  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Diclofention  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Diflufenican  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Disulfotó  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Endosulfà èter  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Endrí cetona  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Esfenvalerat  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Etió  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Etofenprox  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Etofumesat  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Etoprofos  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Fempropatrina  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Fenarimol  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.03
Fenazaquin  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Fenclorfos  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Fenitrotion  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.03
Fenotrina  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Fention  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Fenvalerat  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Flucitrinat  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Fonofos  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Isofenfos metil  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Kresoxim metil  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Lambda-cihalotrina  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Malatió  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Metil clorpirifos  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Metil paratió  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Metoxiclor  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Mirex  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Molinat  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Nuarimol  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Oxadiazon  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Oxifluorfè  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Paratió  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.0005
Pendimetalina  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Permetrina  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Piperonil butòxid  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.03
Pirazofos  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Piridaben  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Pirimifos etil  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Pirimifos metil  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Piriproxifè  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Procimidona  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Prosulfocarb  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Protiofos  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
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Quizalofop etil  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Quinalfos  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Quinometionato  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Sulprofos  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Tebufenpirad  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Teflutrina  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Tetradifó  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Tetrametrina  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Tolclofos metil  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Triallate  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.001
Tricloronat  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Trifloxistrobina  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.02
Vinclozolina  0.03 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.01
Ortofenilfenol  0.1 PI-LTL-6.192 (SBSE, CG-MS)µg/l<0.03

Epiclorhidrina  0.1 PI-LTL-6.198 (CG-MS)µg/l<0.03

PFAS (suma)  0.1 PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.003
Àcid perfluorobutanoic (PFBA) PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.002
Àcid perfluorobutano sulfònic (PFBS) PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.001
Àcid perfluorodecanoic (PFDA) PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.001
Àcid perfluorododecanoic (PFDoDA) PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.002
Àcid perfluorododecanosulfònic (PFDoDS) PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.003
Àcid perfluorodecanosulfònic (PFDS) PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.002
Àcid perfluoroheptanoic (PFHpA) PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.001
Àcid perfluoroheptanosulfònic (PFHpS) PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.002
Àcid perfluorohexanoic (PFHxA) PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.002
Àcid perfluorohexanosulfònic (PFHxS)  0.07 PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.001
Àcid perfluorononanoic (PFNA)  0.07 PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.001
Àcid perfluorononanosulfònic (PFNS) PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.001
Àcid perfluorooctanoic (PFOA)  0.07 PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.0002
Àcid perfluorooctanosulfònic (PFOS)  0.07 PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.0002
Àcid perfluoropentanoic (PFPeA) PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.002
Àcid perfluoropentanosulfònic (PFPeS) PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.002
Àcid perfluorotridecanoic (PFTrDA) PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.002
Àcid perfluorotridecano sulfònic (PFTrDS) PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.003
Àcid perfluoroundecanoic (PFUnDA) PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.001
Àcid perfluoroundecanosulfònic (PFUnDS) PI-LTL-6.268 (HPLC-MS)µg/l<0.002

AMPA  0.1 PI-LTL-6.194 (HPLC-MS/MS)µg/l<0.025
Glifosat  0.1 PI-LTL-6.194 (HPLC-MS/MS)µg/l<0.025

Amoni (NH4)  0.5 PI-LTL-6.005 (Abs. molecular)mg/l<0.02
Bromat  10 PI-LTL-6.201 (Cromatografía iónica)µg/l<2.5
Clorurs  250 PI-LTL-6.191 (Cromatografía iónica)mg/l±1.923.4
Color (real-filtrat)  15 PI-LTL-6.018 (Fotometría)mg PtCo/l<5
Conductivitat a 20ºC  4000

 2500

SM 2510-B Ed. 24 (Electrometría)µS/cm±20654

Fluorurs  1.5 PI-LTL-6.191 (Cromatografía iónica)mg/l±0.020.131
Índex Langelier PI-LTL-6.003 (Cálculo)±0.120.59
Classif. índex Langelier PI-LTL-6.003 (Cálculo)Formación de

incrustaciones pero no
corrosiva.

Nitrats (NO3)  50 PI-LTL-6.191 (Cromatografía iónica)mg/l±4.333.2
Olor*  3 PI-LTL-6.039 (Índice dilución)I.D.1
pH > 4.5 y < 10

> 6.5 y < 9.5

SM 4500-H Ed. 24 (Electrometría)u pH±0.27.6
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Sabor*  3 PI-LTL-6.044 (Índice dilución)I.D.2
Sulfats  750

 250

PI-LTL-6.191 (Cromatografía iónica)mg/l±4.439.9

Carboni orgànic total (NPOC)  7

 5

PI-LTL-6.137 (Comb., IR)mg/l±0.462.41

Turbidesa  6

 4

PI-LTL-6.052 (Nefelometría)UNF<0.3

Cianur total  50 PI-LTL-6.215 (SFA)µg/l<5
Clorat  0.7 PI-LTL-6.260 (Cromatografía iónica)mg/l±0.060.391
Clorit  0.7 PI-LTL-6.260 (Cromatografía iónica)mg/l<0.05

Nitrits (NO2)  0.5 PI-LTL-6.191 (Cromatografía iónica)mg/l±0.0090.0488

Alumini dissolt  600

 200

PI-LTL-6.223 (ICP-MS)µg/l<5

Arsènic dissolt  10 PI-LTL-6.223 (ICP-MS)µg/l±0.261.53
Bor dissolt  1.5 PI-LTL-6.223 (ICP-MS)mg/l±0.0050.0287
Cadmi dissolt  5 PI-LTL-6.223 (ICP-MS)µg/l<0.02
Crom dissolt  25 PI-LTL-6.223 (ICP-MS)µg/l<1
Coure dissolt  2 PI-LTL-6.223 (ICP-MS)mg/l±0.00070.00440
Ferro dissolt  600

 200

PI-LTL-6.223 (ICP-MS)µg/l<5

Mercuri dissolt  1 PI-LTL-6.255 (AA)µg/l<0.020
Manganès dissolt  50 PI-LTL-6.223 (ICP-MS)µg/l<1
Sodi dissolt  600

 200

PI-LTL-6.223 (ICP-MS)mg/l±2.816.5

Niquel dissolt  20 PI-LTL-6.223 (ICP-MS)µg/l<1
Plom dissolt  10 PI-LTL-6.223 (ICP-MS)µg/l±0.060.225
Antimoni dissolt  10 PI-LTL-6.223 (ICP-MS)µg/l±0.020.136
Seleni dissolt  20 PI-LTL-6.223 (ICP-MS)µg/l±0.21.17
Urani dissolt  30 PI-LTL-6.223 (ICP-MS)µg/l±0.955.57

Clostridium perfringens (rcte., incloent-hi espores)  0 UNE EN-ISO 14189:2017ufc/100 ml0
Coliformes totals (recompte)  100

 0

UNE-EN-ISO 9308-1:2014/A1:2017ufc/100 ml0

Colífags somàtics (recompte)  0 UNE EN-ISO 10705-2:2002/10705-3:2021; conc: FMufp/100 ml0
Escherichia coli (recompte)  0 UNE-EN-ISO 9308-1:2014/A1:2017ufc/100 ml0
Enterococs intestinals (rcte.)  0 UNE-EN ISO 7899-2:2001 ERRATUM:2010ufc/100 ml0
Microorg. cultivables 22ºC (rcte.)  1000

 100

UNE-EN ISO 6222:1999 (profund., YEA, 64-72h)ufc/ ml<1

Microbiologia: (p) recomptes en placa d’1-2 ufc només impliquen detecció; (e) 3-9 ufc són recomptes estimats..
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Observacions:

Els valors de referència han estat establerts segon la següent normativa (els resultats marcats amb # no compleixen els valors paramètrics/de
referència indicats):

RD 3/2023, criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro (y modificaciones
posteriores) -red de distribución-. La incertidumbre de medida no se aplica como tolerancia adicional respecto a los valores
paramétricos. (!="incumple el valor paramétrico, pero cumple el valor de aptitud")-

Aquest informe afecta només a la mostra sotmesa a assaig. El informe no s'ha de reproduïr parcialment sense l'aprobació per escrit de Laboratorios
Tecnológicos de Levante, SL. La incertesa de les mesures està calculada, i a disposició del client.

Document signat electrònicament (verificable mitjançant el certificat arrel de la FNMT). Les impresions en paper es consideren còpies.

Declinem la responsabilitat per la informació aportada pel client. Per mostres preses pel client, aquest subministra aquestes dades (no cobertes per
l'abast d'acreditació ENAC): data/hora de presa, tipus de mostra i identificació.

(rev. 0). *Dades facilitades pel client: Clor residual =0,68 mg/l Clor total =0,80 mg/l Clor combinat =0,12 mg/l Temperatura=14,7 ºC

Director Tècnic Laboratori

Signat: Eduardo Gimeno

Empresa registrada per AENOR, certificat ISO 9001 ER-0185/1999. 
Sistema de Gestió Medioambiental certificat per AENOR nº cert. ISO 14001 GA-2001/0207.

Paterna, a 31/12/2025

C/Benjamin Franklin, 16 (Parc Tecnològic). 46980 Paterna (València-Espanya) - TEL.: 963561216- Fax: 963711558. 
E-mail: informacion@ltlevante.com. CIF: B97732754, Reg. mercantil València. tom 8435. Llibre 5725. Foli 80. Full V-113324
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